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Governo do Estado do Rio de Janeiro
Fundagao Satude
Diretoria Técnico Assistencial

TERMO DE REFERENCIA

I-OBJETIVO

O presente Termo de Referéncia (TR) visa a aquisi¢ao de insumos especificos para 0o HEMORIO para a
realizagdo de testes laboratoriais moleculares para diagnostico e acompanhamento de pacientes com
Leucemia Mieldide Cronica (LMC) e Leucemia Linfoide Aguda (LLA) para Ph+, com fornecimento de 01
(um) equipamento (TERMOCICLADOR) em sistema de COMODATO, incluindo assisténcia
técnica/manutencdes preventivas e corretivas, consumiveis, solugdes de lavagens, controles e calibradores,
e atender a demanda da Unidade por um periodo de 12 (doze) meses, conforme descrito no item III.

Com a presente aquisi¢do almeja-se realizar exames laboratoriais moleculares para diagnostico e
acompanhamento de pacientes com LMC e LLA Ph+ em acompanhamento no HEMORIO, e para
daqueles provenientes de outras Unidades publicas que fazem parte do polo diagnostico de hematologia do
estado do Rio de Janeiro.

II - JUSTIFICATIVA

O Instituto Estadual de Hematologia Arthur Siqueira Cavalcanti — IEHE/HEMORIO ¢ a Unidade do
Estado do Rio de Janeiro responsavel por prestar assisténcia em Hematologia ¢ Hemoterapia a populagio e
por coordenar a Hemorrede do Estado. Na hematologia possui, aproximadamente, 9.000 (nove mil)
pacientes com matricula ativa, sendo estes individuos portadores de doencas hematoldgicas, internados ou
em acompanhamento ambulatorial eindividuos provenientes de Unidades publicas pertencentes ao polo
diagnostico de hematologia do estado do Rio de Janeiro.

O Instituto, na area de assisténcia hematologica, presta atendimento a pacientes com doengas primarias do
sangue tais como: hemofilias, anemias hereditarias (doenca falciforme e as talassemias), leucemias,
linfomas, mieloma multiplo, sindromes mielodisplasicas, aplasia de medula dssea e outras.

A Leucemia Mieloide Cronica (LMC) ¢ um tipo de cancer que afeta o sangue dos pacientes, havendo a
multiplicagdo, de forma desordenada, dos globulos brancos do sangue (leucdcitos) ainda dentro da medula
ossea. Pode também ser derivado da translocacgao entre os loci 9934 e 22q11.2 gerando um gene de fusao
BCR-ABLI1, que resulta em uma proteina tirosina quinase constitucionalmente ativa. A recorréncia deste
rearranjo e a existéncia de tratamento alvo com inibidores tirosina quinase (TKI), fazem a LLA-B com
t(9,22), BCR-ABL1 (LLA Ph+) uma subclasse de relevancia clinica e terapéutica.

Um passo fundamental para o sucesso do tratamento ¢ o seu acompanhamento através de testes
laboratoriais, como o aqui solicitado, que sdo fundamentais para saber a possivel resposta ao tratamento
prescrito e, assim, se necessario reavaliar a abordagem terapéutica no menor tempo possivel.

A pesquisa dos transcritos BCR/ABL (p210BCR/ABL, p190BCR/ ABL) ¢ essencial para o diagnostico na
LLA e LMC, como também para o seguimento de pacientes com LMC, uma vez que demonstra a
diminui¢do e o desaparecimento da linhagem mieldide andmala de acordo com a resposta ao tratamento
com inibidores de tirosina-quinase.

Diante do exposto, os reagentes solicitados sao necessarios a realizagao da pesquisa dos transcritos
BCR/ABL(leOBCR/ABL e p19OBCR/ ABLy ¢ disponibilizar aos pacientes com LLAPh+ ¢ LMC os testes de
diagnostico e acompanhamento da doenga.

A presente aquisicao justifica-se pela necessidade de abastecer a Unidade viabilizando a realizagao de

exames moleculares para a realizacdo da pesquisa dos transcritos BCR/ABL (p210BCR/ABL e

p190BCW ABLY ¢ proporcionar aos pacientes com LLAPh+ e LMC os testes de diagnostico e
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acompanhamento da doenca, a fim de que ndo haja comprometimento no tratamento adequado destes
grupos de usuarios no HEMORIO.

II1 - OBJETO DA AQUISICAO:
E objeto do presente Termo de Referéncia a aquisicdo de insumos especificos para realizacio de exames
laboratoriais moleculares de LMC e da LLAPh+, com 01 (um) equipamento em COMODATO, de acordo
com as especificagdes e quantidades constantes no quadro abaixo:

LOTE | ITEM CODIGO DESCRICAO UNID | QUANT
REAGENTE PREPARADO,APRESENTACAO: TESTE,
ANALISE: AMPLIFICACAO DE ACIDO NUCLEICO NA
INTEGRA PARA QUANTIFICACAO DE TRANSLOCACAO
p210 BCR/ABL, SENSIBILIDADE DE 5 COPIAS POR
6810.381.0508 REACAO E RESPOSTA MOLECULAR MINIMA DE 4.5 (RM
1 ID - 169164 4.5) PARA DETECCAO DOS GENES ABL ¢ BCR-ABL, UN 14.208

RESULTADO DA TRANSLOCACAO DOS CROMOSSOMOS
9 e 22 (CROMOSSOMO FILADELFIA), PARA MONITORAR
OS NIVEIS DE DA ISOFORMA p210 DA FUSAO DO BCR-
ABL, METODO: PCR TEMPO REAL, FORMA
FORNECIMENTO: UNIDADE
REAGENTE PREPARADO,APRESENTACAO: KIT,
ANALISE: AMPLIFICACAO DE ACIDO NUCLEICO NA
INTEGRA PARA QUANTIFICACAO DE TRANSLOCACAO
p190 BCR/ABL, SENSIBILIDADE DE 5 COPIAS POR
6810.381.0507 REACAO E RESPOSTA MOLECULAR MINIMA DE 4.5 (RM
2 ID - 169163 4.5) PARA DETECCAO DOS GENES ABL ¢ BCR-ABL, UN 5.088
RESULTADO DA TRANSLOCACAO DOS CROMOSSOMOS
9 e 22 (CROMOSSOMO FILADELFIA), PARA MONITORAR
OS NIVEIS DE DA ISOFORMA p190 DA FUSAO DO BCR-
ABL, METODO: PCR TEMPO REAL, FORMA
FORNECIMENTO: TESTE

1. A descrigdo dos itens ndo restringe o universo de competidores.
2. Cada unidade de teste corresponde a uma reagao realizada.

Na hipétese de conflito com o codigo SIGA devera prevalecer o descritivo previsto neste Termo de
Referéncia.

4. Justifica-se o agrupamento dos itens em lote pelos motivos abaixo:
e Os regentes solicitados serdo utilizados para a realizacdo de exames laboratoriais moleculares de
LMC ¢ da LLAPh+;

¢ A metodologia utilizada sera amplificacao, deteccao e quantificagao por fluorescéncia (PCR em
tempo real - qPCR). Este método ¢ justificado por ser um processo mais rapido e confiavel, além de
ser a forma ideal para acompanhamento de Doenga Residual Minima (DRM);

e Os reagentes e os insumos devem guardar a compatibilidade com a metodologia a ser utilizada no
respectivo equipamento;

e Assim, os insumos e reagentes devem ser de mesmo fabricante;
e Os kits devem conter todos os reagentes necessarios para os processos de transcri¢ao reversa e PCR

quantitativo.

O ndo grupamento poderia resultar na possibilidade de mais de um vencedor para cada um dos reagentes,
cada um fornecendo um equipamento, acrescentando-se, ainda, o fato dos laboratdrios terem suas areas
fisicas restritas, ndo comportando mais de uma maquina para a realiza¢do dos exames em questao.

5. JUSTIFICATIVA PARA A METODOLOGIA SOLICITADA:

a) O kit solicitado engloba o reagente propriamente dito, os padrdes, controles e demais insumos, sem
0s quais ndo se consegue realizar a prova laboratorial. Cada kit produzido por um determinado fabricante
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exige acessorios especificos, produzidos por esse mesmo fabricante. Por conseguinte, ndo ¢ possivel
adquirirem-se reagentes de um fabricante e acessorios de outro(s), posto que, se isto acontecesse, a reacao
quimica ndo se produziria de forma adequada ou nem ocorreria.

b) O HEMORIO atende pacientes com doengas hematologicas de alta complexidade que necessitam de
resultados precisos. Na metodologia Optica nao se faz necessaria a corre¢do da contagem de leucocitos e
da sua contagem diferencial quando da presenca de hemacias nucleadas/eritroblastos. Nas
trombocitopenias acentuadas € observada maior discrepancia na contagem de plaquetas em analisadores
hematologicos que utilizam metodologias convencionais, interferindo diretamente na decisdo clinica. A
contagem Optica de plaquetas permite enumerar e dimensionar com precisdo, a0 mesmo tempo em que
reduz a necessidade de testes adicionais. A tecnologia de medi¢ao optica de hemacias garante também o
desempenho confidvel, preciso e exato das afericdes hematologicas.

c¢) Além dos reagentes solicitados no quadro 3.1, todo o material acessorio necessario a execucao dos
testes, tais como consumiveis, solu¢des de lavagens, controles, calibradores e padroes de diluigdo devem
ser entregues pela empresa licitante vencedora.

d) Todos os reagentes devem ser fornecidos em quantitativo que permita a realizagdo do nimero de
testes previstos no presente formulario de solicitagao.

e) A opgdo pelo comodato do equipamento apresenta vantagens. Sendo o fornecimento dos reagentes o
objeto principal da contratagdo ¢ os equipamentos os veiculos para a adequada utilizacdo dos reagentes, o
comodato viabiliza acesso a equipamento de ponta, com o fornecimento de todo o material acessorio para
o seu funcionamento (ponteiras, pipetas, cubetas), assim como controles de qualidade e os calibradores, de
alto valor agregado; a manutengao preventiva e corretiva dos equipamentos ¢ fornecida pela empresa, sem
que haja prejuizo da rotina; recebe-se a estrutura de um laboratério de ponta, com suporte e assisténcia de
profissionais; permite, finalmente, a atualizagdo do equipamento, quando da sua obsolescéncia, ou da
tecnologia utilizada, ou mesmo aumento da capacidade de andlise, por incorporagao de novos exames ou
aumento da demanda.

f) O comodato ndo tem carater vinculativo da aquisi¢do de insumos perante determinado fornecedor,
considerando a relagdo de compatibilidade entre os insumos necessarios a realizagao dos testes € os
respectivos equipamentos. Tal carater vinculativo levaria a Administragcdo a adquirir os insumos por meio
de inexigibilidade de licitagdo durante toda a vida util do equipamento, mantendo, assim, continuas
aquisi¢des com um so6 fornecedor, de maneira a restringir a concorréncia, bem como eventual anti-
economicidade, uma vez que outros fornecedores poderiam, futuramente, apresentar pregos mais
vantajosos. A Administracao estaria for¢cada, por questoes técnicas, a adquirir os insumos com a mesma
sociedade empresaria detentora do equipamento. Outro viés seria a administragdo ficar vinculada a
adquirir o insumo, mesmo que a tecnologia empreendida se tornasse obsoleta, o que ocorre rapidamente na
area de diagnostico laboratorial.

6. DO COMODATO: A empresa vencedora da licitacdo fornecera 01 (um) equipamento -
TERMOCICLADOR - em regime de comodato, com qualidade superior a minima exigida desde que
o género do bem permanega inalterado e seja atendido o requisito de menor prego. Os equipamentos
devem apresentar as seguintes caracteristicas (ou superior):

1. Realizar quantificacdo de material genético pela metodologia de amplificagdo e deteccao por
fluorescéncia (PCR em tempo real - qPCR).

2. Dispor de performance térmica para: uniformidade de até £0,4°C, precisao de até + 0,5°C, intervalo
de temperatura de trabalho entre 0-100°C, taxa de rampa maxima maior que 4.5°C/segundo.

3. Dispor de sistema Optico com excitacdo por LED com no minimo 4 filtros de emissdo e 4 canais de
deteccao.

4. Dispor de detector do tipo fotomultiplicador ou fotodiodo;

5. Dispor de software que permita andlise de quantificacdo absoluta, curva-padrio e expressdao génica
relativa por delta-delta Ct;

6. Ter capacidade de armazenar dados, permitir consultas e imprimir resultados;

7. Permitir retirada dos dados em forma digital via USB, e-mail ou acesso remoto.
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7. JUSTIFICATIVA PARA AS ESPECIFICACOES SOLICITADAS

1. Trata-se de uma especificagdo genérica para termociclador em tempo real, no qual os ciclos ocorrem
com alteragdes de temperatura que devem variar rapidamente, por isso ¢ necessario uma alta
uniformidade, uma taxa de rampa com variagao rapida e intervalo de temperatura de 0 a 100° C,
para garantir que todos os ciclos sejam devidamente executados.

2. Na técnica de qPCR, ocorrem detecgao por fluorescéncias diferentes, portanto ha necessidade de
diversos filtros e canais de detec¢cdo. Atualmente, a configuracdo minima ¢ de 4 filtros e 4 canais.

No gPCR o resultado da reacdo € obtido através de um detector tipo fotomultiplicador o fotodiodo.
4. O software solicitado € o necessario a analise do exame realizado.

5. Além da necessidade de execugdo e impressao dos resultados, de acordo com a legislagdo vigente, ¢
obrigatorio a guarda de resultados por no minimo 5 anos, por tanto se faz necessario o
armazenamento ¢ acesso dos resultados pelos meios solicitados para realizagao de backup.

8. QUANTITATIVO DE EQUIPAMENTOS POR SETOR DE INSTALACAO

O equipamento solicitado sera instalado no laboratorio de Biologia Molecular, onde sdo realizados os exames

da rotina, conforme segue:

SETOR DE INSTALACAO DO EQUIPAMENTO | QUANTIDADE DE EQUIPAMENTOS
Laboratorio de Biologia molecular 01

IV — JUSTIFICATIVA DA QUANTIDADE ESTIMADA REQUERIDA (Resolucio SES 1347/2016):

1. Para a estimativa do quantitativo solicitado no objeto, para atender a demanda da Unidade para 12
meses, a serem consumidos na realizacdo do exame de RQ-PCR para LMC foi utilizado como base o nimero
atual de pacientes (600) com diagnostico de LMC em acompanhamento no HEMORIO e o protocolo em uso
para acompanhamento desta leucemia, que recomenda a realizagdo de 4 (quatro) exames anuais para

monitoramento do status da doenca. Na triagem sao realizados os dois exames (RT-PCR p190BCR/ABL e RT-

PCR p2lOBCR/ABL), sendo o acompanhamento realizado apenas o transcrito especifico, em que o

p19OBCR/ ABL apresenta uma frequéncia de aproximadamente 20% dos casos. Destaca-se a informagdo de

que ha crescimento anual de, aproximadamente, 10% do numero de casos desta patologia na Instituigao.

2. Para célculo da estimativa do nimero de testes para realizagdo dos exames supracitados foram
adicionados a base de célculo os testes consumidos com controle interno da qualidade (CQI), com controle
externo da qualidade (CQE) e demais procedimentos envolvidos nos processos de garantia da qualidade,
além dos gastos com reandlises, conforme apresentado no quadro abaixo:

Numero de amostras — estimativa para 12 (doze) meses

10% GASTOS
BASE DE TOTAL TOTAL | 12 ~
EXAME CQI COM REACOES*
ESTIMATIVA PARCIAL QUALIDADE FINAL |MESES
RT-PCR p210BCR/ABL 2400 104 2504 250,4 2754 | 2.800 14208
RT-PCR p190BCR/ABL 1080 104 1184 118,4 1302 1300 5088

Fonte: Sistema de Administracdo do Servigo Hematologia-SASH
*Considerado o niumero de reagdes como uma unidade de teste.

3. A base de estimativa do n° de testes que serdo consumidos foi calculada a partir do quantitativo de
600 pacientes matriculados com LMC na Institui¢do e realizando-se 4 testes anuais por paciente
(acompanhamento trimestral), sendo p190 uma freqiiéncia de 20%.

4. O CQI se refere ao Controle Interno da Qualidade, cuja estimativa ¢ baseada no nimero de testes que
serdo gastos no cenario de uma rotina semanal, utilizando-se dois niveis de controle.

5. Os quantitativos foram ajustados uma vez que sabidamente as apresentagdes dos kits ndo permitirem
fracionamentos.

6. Dado que diferentes kits podem ter diferentes apresentagdes e que a realizacao de cada amostra deve
ser em duplicata ¢ com a utilizagdo dos padrdes para a realiza¢ao da analise a quantidade de material ¢ mais
adequada ao apresentarmos em nimero de reacdes e ndo em unidade de teste pois a quantidade de reagdes
utilizadas para cada analise ¢ distinta do valor de 1 teste (amostra). Dessa forma para a quantidade de
amostras temos o estabelecido de acordo com a tabela acima descrita.
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7. Em atencdo ao disposto nos §1° do art. 5°, do Decreto Estadual n® 45.109/2015, bem como as medidas
de racionalizacdo do gasto publico preconizadas pela Resolugdao SES n°® 1.327/2016, informa-se este ser o
minimo indispensavel para a continuidade do servigo publico conforme explanagdes efetivadas pela Direcao
do HEMORIO nos autos do processo em apreco.

V — QUALIFICACAO TECNICA
1. Para a qualificagao técnica, sdo solicitados os seguintes documentos:

1. Licenca de Funcionamento Sanitario ou Cadastro Sanitario da empresa, nas seguintes hipoteses de
acordo com a RDC 153/17 e IN 16/2017:

e Licenca de Funcionamento Sanitario LFS, emitida pelo Orgao Sanitario competente. Caso a LFS
esteja vencida, devera ser apresentado também o documento que comprove seu pedido de
revalidagao;

e O Cadastro Sanitario podera ser apresentado no lugar da Licenga de Funcionamento Sanitario, desde
que seja juntado pelo Licitante os atos normativos que autorizam a substituicao;

e Para fins de comprovacao da Licen¢a de Funcionamento Sanitario LFS ou Cadastro Sanitario
podera ser aceita a publicagdo do ato no Didrio Oficial pertinente;

e A Licenga emitida pelo Servigo de Vigilancia Sanitéaria devera estar dentro do prazo de validade.
Nos Estados e Municipios em que os 6rgados competentes ndo estabelecem validade para Licenga,
devera ser apresentada a respectiva comprovagao legal;

2. Atestado de capacidade técnica (pessoa juridica) para desempenho de atividade pertinente e
compativel com o objeto da licitagdo, através de no minimo 01 (um) atestado, fornecido (s) por
pessoa juridica de direito publico ou privado.

3. Registro valido na Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitaria — ANVISA, conforme Lei
n°5.991/1973, Lei n°6.360/1976, Decreto n°8.077 de 2013, Lei Federal n°12.401/2011, dos
reagentes, devendo constar a validade (dia/més/ano), por meio de:

e Copia do registro do Ministério da Saude Publicado no D.O.U, grifado o numero relativo a cada
produto cotado ou copia emitida eletronicamente através do sitio oficial da Agéncia de Vigilancia
Sanitaria; ou

e Protocolo de solicitagdo de sua revalidagdo, acompanhada de copia do registro vencido, desde que a
revalidagdo do registro tenha sido requerida no primeiro semestre do ultimo ano do quinquénio de

sua validade, nos termos e condigdes previstas no § 6° do artigo 12 da Lei 6360/76, de 23 de
setembro de 1976.

e Para os produtos isentos de registro na ANVISA, o licitante devera comprovar essa isenc¢ao atraves
de:

¢ Documento ou informe do site da ANVISA, informando que o insumo ¢ isento de registro; ou

¢ Resolucao da Diretoria Colegiada — RDC correspondente que comprove a isengao do objeto

ofertado.

2. O Anexo I deste TR contém as justificativas elaboradas pela Fundagdo Saude para fundamentar a

” [1PA]

exigéncia das alineas “a” e “c” que, posteriormente, foram validadas pelo Tribunal de Contas do Estado do
Rio de Janeiro nos votos dos Processos 103.171-6/17 e 103.816-8/17.

VI - CATALOGO E AMOSTRAS PARA AVALIACAO

1. O(s) Licitante(s) vencedor(es) devera(ao) fornecer catalogo do fabricante com a descri¢do para
analise técnica, junto documentos de habilitagao;

2. O catalogo para andlise técnica devera ser entregue no seguinte enderego:
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e FUNDACAO SAUDE — Av. Padre Leonel Franca, 248 Gavea - Rio de Janeiro/RJ — Brasil — CEP: 22461-000;

Tel.: 55 (21) 2334-5010;
A pedido do pregoeiro, o catdlogo podera ser encaminhado pelo e-mail: licitacao@fs.rj.ov.br

4. A unidade tera um prazo de 05 (cinco) dias tteis, a contar da data da entrega do catdlogo, para
analise do mesmo;

5. Critérios para avaliacdo do catalogo: na avaliagdo do catalogo sera verificado se a descri¢ao técnica
do produto corresponde as exigéncias do Termo de Referéncia;

6. A avaliagdo do catdlogo sera realizada pela equipe técnica do HEMORIO;

7. Justificativa para exigéncia do catalogo: a apresentagdo do catdlogo ¢ necessaria para analise das
especificagdes dos produtos ofertados;

8. Caso seja necessario, os licitantes vencedores deverdo fornecer amostras no prazo maximo de até 07
(sete) dias uteis apos a solicitacdo da Fundagdo de Saude.

9. Para fins de testagem das amostras, devera ser disponibilizado equipamento com especificagdes
idénticas aquele solicitado, conforme descrito em 3.7.

10. O quadro abaixo define o quantitativo de amostras que devera ser apresentado, sendo aquele que
permite que a analise forneca resultados que tenham confiabilidade:

Quantitativo de amostras para andalise

ITEM DESCRICAO QUANTIDADE

REAGENTE PREPARADO,APRESENTACAO: TESTE, ANALISE:
1 AMPLIFICACAO DE ACIDO NUCLEICO NA INTEGRA PARA QUANTIFICACAO 10 TESTES
DE TRANSLOCACAO p210 BCR/ABL
REAGENTE PREPARADO,APRESENTACAO: KIT, ANALISE: AMPLIFICACAO
2 DE ACIDO NUCLEICO NA INTEGRA PARA QUANTIFICACAO DE 10 TESTES
TRANSLOCACAO p190 BCR/ABL

11. As amostras solicitadas para avaliagdo deverdo ser entregues no seguinte endereco:

HEMORIO: Rua Frei Caneca n.° 08 — sala 336 — Centro — Rio de Janeiro — RJ.

Horario de entrega: segunda a sexta-feirade 8 as 16 h

12. A entrega de amostras para avalia¢ao devera ser precedida de agendamento por e-mail com os
setores:

FS: licitagoes: licitacao@fs.rj.gov.br
HEMORIO: svpl@hemorio.rj.gov.br

13. A validade das amostras a serem entregues deve ser de, no minimo, 01 (um) més.
14. A Unidade tera o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da entrega do produto, para elaboragao

do parecer técnico. Este prazo contempla os processos de andlise e, se necessaria, reanalise do material.

15. A avaliagdo da amostra sera realizada pela equipe técnica da Unidade sob orientagdo e supervisdao da
Dire¢ao da Unidade (HEMORIO).

16. Justificativa da necessidade de avaliacao de amostras:

e A validacdo de um método se traduz na realizagdo de uma série de experimentos, com a finalidade

de documentar o seu desempenho em relacdo a alguns parametros. A analise de desempenho obtida
em uma validagdo permite dimensionar os erros presentes, para determinar com seguranga se estes
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afetam ou ndo os resultados. Em ultima andlise, permite concluir se um método, sistema,
equipamento ou processo, funciona de forma esperada e proporciona o resultado adequado.

e Embora o fabricante do produto informe as caracteristicas de desempenho sob o ponto de vista
clinico e de validagao estatistica, as condi¢des na industria diagnostica podem ser diferentes
daquelas observadas na pratica laboratorial, gerando resultados dispares dos esperados.

e A Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitaria (ANVISA) orienta parte desses processos no “Guia de
Validacao de Métodos Analiticos e Bioanaliticos™, lancado em 2003. Além deste documento, existe
a NBR 14864:2002 (Diagnostico in vitro — Procedimentos para validacdo de reagentes ou sistemas
de diagnéstico) criada pelo subcomité 36 (SC.36.03) do ABNT/CB-36 Comité Brasileiro de
Analises Clinicas e Diagndstico in vitro, representante oficial e exclusivo da ISO no Brasil,
incluindo o ISO/TC 212, para elaborar as Normas Técnicas do Setor.

e A Geréncia de Hematologia Laboratorial do HEMORIO ¢ certificada pelo Programa de Acreditacao
de Laboratoérios Clinicos, que tem como um de seus requisitos a serem cumpridos a validagao do
Sistema Analitico antes de seu uso na rotina.

e A nao validagao do sistema analitico, que seria uma regra pela Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993,
¢ ndo a excegao, antes de seu uso efetivo na rotina, poderia produzir, nos casos em que o sistema ja
em uso ndo apresentasse a performance desejada, a descontinuidade da execu¢do dos exames,
mesmo que tempordria, até¢ que os tramites burocraticos se concluissem. Isso causaria prejuizo, em
ultima instancia, aos pacientes, que nao teriam a assisténcia médica adequada e de direito.

17. Critérios de julgamento das amostras: os critérios para avaliagao dos produtos e equipamentos
serao:
e precisdo do processo analitico, recuperacdo e sensibilidade analitica;
e Serdo analisadas 10 amostras clinicas caracterizadas;
e Os resultados obtidos com o método teste (em validag@o) serdo comparados com os resultados

clinico-laboratoriais (referéncia) das amostras clinicas.

Critério de aprovagdo do método teste: Os resultados obtidos com o método teste apresentarem
concordancia de 100% com amostra caracterizada.

VII - QUANTO AS CONDICOES DE RECEBIMENTO
O(s) insumo(s) do objeto deste termo sera(ao) recebido(s), desde que:
1. A quantidade esteja de acordo com a solicitada na Nota de Empenho;
2. A especificagdo esteja em conformidade com o solicitado neste Termo de Referéncia;

Possuam, no ato da entrega, validade igual ou superior a 85% do seu periodo total de validade,
conforme Resolucdo SES n° 1342/2016; caso a validade seja inferior ao que esta aqui estabelecido, a
empresa devera se comprometer formalmente, por meio de carta, a efetuar a troca dos insumos que
venham ter a sua validade expirada, sem qualquer 6nus para a Administragao;

4. A embalagem deve estar inviolada e deve forma a permitir o correto armazenamento;

A validade ¢ o lote devem estar visiveis na embalagem do(s) insumo(s).

VIII - DOS PRAZOS E LOCAIS DE ENTREGA
1. Das Entregas:

a. As entregas serao parceladas, de acordo com a demanda da Unidade;
b. As entregas deverdo ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias corridos a partir do recebimento da nota de
empenho.

2. Do local e horario da primeira entrega:
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a. A primeira entrega devera ser no HEMORIO, em conjunto com a instalagao do equipamento.

b.

Endereco de Entrega:

Hemorio: Rua Frei Caneca n°. 08 - subsolo/almoxarifado - Centro - Rio de Janeiro — RJ

c. Horario da Entrega: De segunda a sexta-feira, das 08 as 16h.

2.1 Do local e horario das entregas subsequentes:

a. Endereco de Entrega: CGA Coordenacdo Geral de Armazenagem : Rua Luiz Palmier, 762, Barreto,

b.

Niteroi — RJ
Horario da Entrega: de segunda a sexta-feira, das 08 as 16h.

O local da entrega podera ser substituido a critério da administracio.

IX — OBRIGACOES DA CONTRATADA
Quanto ao fornecimento dos itens especificados, a CONTRATADA se obriga a:

1.

10.

Entregar os itens nos prazos acima mencionados, tdo logo seja cientificada para a retirada dos
empenhos; qualquer despesa inerente ao processo de logistica para entrega do material ficard sob a
responsabilidade do fornecedor registrado;

Entregar o produto com copia do empenho e com informac¢ao na Nota Fiscal de lote e validade, de
acordo com a Resolugdo da Secretaria de Saude n°® 1342/2016;

Fornecer o numero de testes solicitado, desconsiderando o “volume morto” do frasco de reagentes;

Fornecer amostras dos insumos solicitados e especificados neste Formulario e Solicita¢do, e em
concordancia com o exposto no item sobre validagdo; o quantitativo de amostras ndo deve ser
contabilizado como item de entrega;

Fornecer todos os insumos descartaveis (microplacas, cubetas de plastico descartaveis, solucoes de
limpeza de agulhas de aspiragao, ou outros a depender do tipo de maquina), necessarios a realizagao
dos testes adquiridos;

Fornecer controles, de no minimo dois niveis, em quantidade suficiente para realizar o nimero de
testes adquiridos, com periodicidade diaria;

Repor todas as perdas por ndo conformidade do (s) reagente (s) e/ou insumo (s). A contratada
devera substituir, em qualquer época, o produto, desde que fique comprovada a existéncia de
inadequacgdo ao solicitado ou qualquer ndo conformidade, mediante a apresentacdo do produto
defeituoso ou proceder o ressarcimento do mesmo, ndo acarretando 6nus para a CONTRATANTE; a
substituicdo deve ser imediata a partir da solicitacdo feita pela Administragdo; ou o prazo para a
referida substitui¢ao devera ser de 05 (cinco) dias uteis, contados da solicitagao feita pela
Administragao;

Responsabilizar-se pela qualidade e procedéncia dos produtos, bem como pela inviolabilidade de
suas embalagens até a entrega dos mesmos a CONTRATANTE, garantindo que o seu transporte,
mesmo quando realizado por terceiros, se faga segundo as condigdes estabelecidas pelo fabricante,
notadamente no que se refere as temperaturas minimas e maximas, empilhamento e umidade; os
bens poderao ser rejeitados no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagdes
constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, devendo ser substituidos no prazo de 05 (cinco)
dias uteis, a contar da notificacdo a Contratada, as custas desta, sem prejuizo da aplicacdo das
penalidades;

Apresentar, quando da entrega dos produtos, toda a documentacao relativa as condi¢des de
armazenamento e transporte, desde a saida dos mesmos do estabelecimento do fabricante até a
chegada a CONTRATANTE;

Apresentar, no ato da entrega, a Ficha de Informag¢ao de Seguranga de Produto Quimico (FISPQ),
caso o produto contenha em sua composi¢do agentes quimicos, em qualquer concentragao (Decreto
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n°® 2.657 de 03/07/1998). As FISPQ sdo equivalentes as MSDS (Material Safety Data Sheets)
utilizadas internacionalmente;

11. Fornecer certificado de lote emitido pelo fabricante do produto;
12. Fornecer bula, preferencialmente, na forma impressa, em lingua portuguesa;

13. Oferecer assessoria cientifica, sem 6nus para administragdo, para utilizagdo dos produtos e
equipamentos. Tal assessoria cientifica devera ser formada por profissionais habilitados e tem a
fun¢do de dar sustentagdo técnica e cientifica em qualquer questionamento quanto ao processamento
de amostras no equipamento, podendo ser feita remotamente;

14. Apresentar carta de compromisso, se responsabilizando pela troca do item, caso 0 mesmo nao
possua a validade exigida no item VII deste Termo de Referéncia;

15. Atender com presteza as solicitagdes, bem como tomar as providéncias necessarias ao pronto
atendimento das reclamagdes levadas ao seu conhecimento pela CONTRATANTE;

16. Prestar todas as informagoes que forem solicitadas pela CONTRATANTE com objetivo de fiscalizar
0 contrato.

Quanto ao equipamento, a CONTRATADA se obriga a:

1. Fornecer a CONTRATANTE, durante a vigéncia do Termo de Comodato, todo e qualquer material
necessario ao perfeito funcionamento do equipamento;

2. Fornecer calibradores em quantidade suficiente para a realizagao das calibragdes, com periodicidade
recomendada pelo fabricante e/ou de acordo com as regras de qualidade estipuladas pelo
laboratorio;

3. Fornecer os insumos necessarios para a realizagdo da manutengao do equipamento, tais como
tampdes, solugdes de lavagem e limpeza, e outras solugdes recomendadas pelo fabricante;

4. Fornecer treinamento/capacita¢ao, sem qualquer 6nus para a CONTRATANTE, para o(s)
funcionario(s) designado(s) pelo HEMORIO, para operagdao do equipamento, devendo ser
presencial, tedrica e pratica no local de instalagdo do equipamento; os treinamentos serdo realizados
apenas uma vez e deverao incluir o fornecimento dos insumos necessarios a sua realiza¢ao, que nao
devem ser contabilizados como item de entrega. Os assessores deverdo acompanhar a rotina, no
minimo 03 (trés) dias, para sanar duvidas;

5. Apresentar Termo de Compromisso de concessdo gratuita da instalacdo e direito de uso de toda a
aparelhagem automatica necessaria a execugao dos testes;

6. Fornecer equipamentos de automagdo, em regime de comodato, em conformidade com o
especificado neste Formulario e Solicitacao;

7. Fornecer em conjunto com equipamentos, computador de apoio € acessorios (“no break”,
impressora - jato de tinta ou laser, de alta performance, tonner ou cartucho de tinta, papel) e todo o
material necessario para completa realizagao dos testes e impressao dos laudos, tendo em vista que
devem guardar compatibilidade com as configuragdes dos equipamentos;

8. Fornecer o manual de operagdo completo do equipamento, preferencialmente, na forma impressa,
em lingua portuguesa no ato da instalacdo;

9. Apresentar Termo de Compromisso de instalagdo, calibragcdo, manutengdes preventivas e corretivas;

10. Entregar os protocolos de qualificacdo de instalagdo, operacional e de desempenho do equipamento,
para apreciagdo do contratante. Depois de aprovados, cabera a empresa efetuar os testes para a
qualifica¢ao do equipamento previstos no protocolo, sob supervisdo de profissional indicado pelo
contratante, em data programada pela CONTRATANTE e confirmada junto a CONTRATADA com
antecedéncia de 05 (cinco) dias uteis;

11. Dispor de assisténcia cientifica para Rio de Janeiro (Capital), para que de forma pontual, a qualquer
tempo de uso do equipamento, sejam saneados quaisquer problemas que venham a ser identificados
pela CONTRATANTE e ndo estejam relacionados a manutencao;
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12. Prestar assisténcia técnica/manutencao corretiva, quando solicitada pelo HEMORIO, no intervalo
maximo de 48 horas entre a chamada e o atendimento, de segunda a sexta, das 7 as 17h; o conserto
de todo e qualquer defeito apresentado no equipamento, inclusive com eventual substituicao de
pecas, € obrigagdo da empresa vencedora, nao havendo 6nus adicional para a Administragao;

13. Caso reste impossibilitado o reparo do equipamento no mesmo dia do chamado, devera ser
disponibilizado, em até trés dias uteis, ou de imediato, outro equipamento para substitui-lo,
temporaria ou definitivamente, a fim de se evitar a descontinuidade do servico.

14. Prestar assisténcia técnica/manutencdo preventiva, conforme o cronograma a ser apresentado, cuja
periodicidade minima dever ser bimestral, periodo estimado de forma a ndo comprometer a
qualidade, seguranga e continuidade dos exames, considerando a RDC 302/2205, a empresa também
deve submeter a lista de itens de verificagao;

15. Transmitir a CONTRATANTE, no ato da entrega dos equipamentos, o protocolo (com o respectivo
cronograma) de manutengao preventiva e calibragdo, a qual devera ser executada segundo o previsto
no cronograma, sob acompanhamento de preposto do HEMORIO. A calibracdo deve ser feita por
instrumento rastreavel junto a Rede Brasileira de Calibragao (RBC) ou por 6rgao internacional
equivalente. Deverd, ainda, realizar, sempre que necessaria, a manutencao corretiva dos
equipamentos.

16. Recalibrar os equipamentos segundo periodicidade exigida pelas normas brasileiras ou, quando
estas ndo existirem pelas normas do fabricante, expostas no manual de utilizacdo do equipamento.

17. Repor as pecas identificadas para substituicdo nas manutencdes (preventiva e corretiva) do
equipamento;

18. Substituir qualquer dos equipamentos em caso de avaria causada por incéndios ou outras hipoteses
de caso fortuito ou for¢a maior;

19. Realizar, sem 6nus a CONTRATANTE, desde que previamente autorizada pelo HEMORIO as
modificacdes e ajustes no equipamento que se apresentem necessarios para otimizar o
funcionamento e aumentar a confiabilidade, ou, ainda, para acrescentar novas tecnologias, sendo os
custos com 0s materiais necessarios para a execucao deste ajuste de responsabilidade da

CONTRATADA;

20. Responsabilizar pela instalagdo de Sistema de Interface Bidirecional (interfaceamento) entre o
equipamento automatico e o Sistema Corporativo do HEMORIO, em prazo maximo de 10 (dez) dias
apos a instalagcdo dos equipamentos;

21. A vigéncia do comodato ¢ de até 06 (seis) meses apos o decurso da vigéncia da ata ou até o término
do estoque dos insumos caso esses se esgotem antes do prazo. Assim o equipamento sé podera ser
retirado pela contratada ao fim do Termo de Comodato ou mediante a solicitacdo da
CONTRATANTE.

X — OBRIGACOES DA CONTRATANTE

1. Cuidar dos equipamentos como se fossem proprios e utiliza-los de acordo com os padrdes técnicos
vigentes;

2. Confiar somente a CONTRATADA ou ao representante indicado por ela a manutencao do
equipamento, impedindo que pessoas por ela ndo autorizadas prestem tais servigos;

3. Assegurar aos técnicos autorizados pela CONTRATADA, desde que agendada visita com
antecedéncia minima de um dia util, pleno acesso aos locais em que se encontrarem instalados os
equipamentos, com vistas a possibilitar que os mesmos efetuem a manuten¢ao e a inspe¢ao do
equipamento, resguardadas as necessidades de Biosseguranga do HEMORIO, que deverao ser
cumpridas pela CONTRATADA e seus profissionais enquanto permanecerem no local,

4. Nao efetuar quaisquer modificagdes ou transformagdes no equipamento sem o prévio € expresso
consentimento da CONTRATADA;

5. Designar funcionarios para serem treinados pela CONTRATADA como operadores dos
equipamentos;
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6. Cumprir todas as recomendag¢des que venham a ser feitas pela CONTRATADA em qualquer época,
quanto a utiliza¢ao dos equipamentos, desde que razoaveis e pertinentes,
7. Utilizar nos equipamentos somente os produtos fornecidos pela CONTRATADA;

Notificar por escrito a CONTRATADA quaisquer irregularidades constatadas, solicitando
providéncia para a sua regularizagao;

9. Fornecer a CONTRATADA todas as informagdes necessarias a fiel execucao do presente contrato.

XI - PAGAMENTO

1. O pagamento sera realizado de acordo com a quantidade e o valor dos itens efetivamente fornecidos,
condicionados a apresentacdo das notas fiscais/faturas, as quais deverao ser devidamente atestadas
por representantes da Administragao;

2. O pagamento podera ser a vista ou parceladamente, dependendo da forma de cada contratacao;

O pagamento somente sera autorizado apds atesto de recebimento da execug@o do objeto, na forma
do art. 90, § 3°, da Lei n° 287/79 ¢ avaliacao contida no Acordo de Niveis de Servigo conforme
anexo VIII;

4. Satisfeitas as obrigacdes previstas acima, o prazo para pagamento serd realizado no prazo de 30
(trinta) dias, a contar da data final do periodo de adimplemento de cada parcela;

5. Caso se faga necessaria a reapresentacdo da nota fiscal ou do relatorio dos servigos prestados por
culpa da CONTRATADA, o prazo de 30 (trinta) dias ficara suspenso, prosseguindo a sua contagem
a partir da data da respectiva reapresentagao.

XII - DA GARANTIA

1. Exigir-se-4 do futuro contratado, no prazo méaximo de 10 (dez) dias, contado da data da assinatura
do contrato, uma garantia, a ser prestada em qualquer modalidade prevista pelo § 1°, art. 56 da Lei
n.° 8.666/93, da ordem de 5 % (cinco por cento) do valor do contrato, a ser restituida apos sua
execugao satisfatoria;

2. A garantia prestada ndo podera se vincular a outras contratacoes, salvo apos sua liberagao;

3. Caso o valor do contrato seja alterado, de acordo com o art. 65 da Lei Federal n.° 8.666/93, a
garantia devera ser complementada, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, para que seja mantido o
percentual de 05 (cinco por cento) do valor do Contrato;

4. Nos casos em que valores de multa venham a ser descontados da garantia, seu valor original serd
recomposto no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de rescisdo administrativa do contrato”;

5. A garantia podera ser dispensada, e o dispositivo suprimido, a critério e com justificativa especifica
da Autoridade Competente (art. 56, caput da Lei n° 8.666/93).

XIII - CRITERIO DE JULGAMENTO

1. O critério de julgamento a ser utilizado para o certame sera do tipo MENOR PRECO UNITARIO
POR ITEM.

XIV - CONSIDERACOES FINAIS

1. Esclarecemos que os elementos pertinentes ao carater técnico-assistencial da aquisi¢do em questao,
elencados no presente Termo de Referéncia, foram definidos pela DTA e encontram-se descritos
nos itens 1 a 10. Os elementos administrativos e financeiros, especificados nos itens 11 a 13, foram
extraidos das Minutas Padrdes da PGE e do processo exarado pela DAF, através do SEI-
080007/000701/2021.
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ID 4442200-4 iretora Técnico Assistencial — Fundagdo Saude

CRM 52.60694-5 ID 31203973

ANEXO 1

Justificativa para Solicitacio de licenca de Funcionamento Da Licen¢ca de Funcionamento Sanitario

1. A respeito da exigéncia de Licenca de Funcionamento Sanitario, esta possui previsdo legal especifica,
sendo certo que sua manuten¢do no topico de Qualificagdao Técnica do aludido certame se mostra
imprescindivel para resguardar a saude daqueles que serdo beneficiados com a contratacao pretendida.

2. Inicialmente, cumpre registrar que a propria Lei n° 8.666/93, ao disciplinar a documentagao relativa a
qualificacdo técnica dos licitantes, apresenta os limites a serem observados pela Administragao.

3. Desta forma, somente o que esta previsto em lei € que pode ser exigido como documentagdo de
qualificagdo técnica, tudo em aprego aos principios da isonomia, igualdade e competitividade.

4. No entanto, importante registrar que a propria lei de licitagdes dispde que podera ser exigido como
documento de qualificagdo técnica provas dos requisitos previstos em lei especial, sendo vejamos:

Art. 30. A documentacdo relativa a qualificacdo técnica limitar-se-d a:

1 - registro ou inscrigdo na entidade profissional competente,

1 - comprovagado de aptiddo para desempenho de atividade pertinente e compativel em caracteristicas,
quantidades e prazos com o objeto da licitagdo, e indicagdo das instalagoes e do aparelhamento e do
pessoal técnico adequados e disponiveis para a realizag¢do do objeto da licitagdo, bem como da qualifica¢do
de cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizara pelos trabalhos;

111 - comprovagdo, fornecida pelo orgado licitante, de que recebeu os documentos, e, quando exigido, de que
tomou conhecimento de todas as informagoes e das condigoes locais para o cumprimento das obrigacoes
objeto da licitag¢do;

1V - prova de atendimento de requisitos previstos em lei especial, quando for o caso.

5. Neste passo, vale ressaltar que a Lei n® 5.991/73, nos incisos de seu artigo 4°, traz o conceito de
medicamentos, insumos farmacéuticos e correlatos, dispondo sobre o controle sanitario da
comercializacdo desses produtos.

6. Por sua vez, o artigo 1° da Lei n® 6.360/76 informa que os produtos definidos na Lei n® 5.991/73 ficam
sujeitos as normas de vigilancia sanitéria.

7. Nesse sentido, o artigo 2° da Lei n°® 6.360/76 dispde que somente poderdo extrair, produzir, fabricar,
transformar, sintetizar, purificar, fracionar, embalar, reembalar, importar, exportar, armazenar ou
expedir tais produtos as empresas cujos estabelecimentos hajam sido licenciados pelo érgio sanitario
das Unidades Federativas em que se localizem.

8. A regulamentagdo das condigdes para o funcionamento de empresas sujeitas ao licenciamento
sanitdrio, para o registro, controle e monitoramento, no ambito da vigilancia sanitaria, dos produtos de
que trata a Lei n® 6.360/76 ¢ dada pelo Decreto n°® 8.077/2013, que, em seu artigo 2°, estabelece que o
exercicio de atividades relacionadas aos referidos produtos dependeré de autorizacdo da ANVISA e de
licenciamento dos estabelecimentos pelo 6érgao competente de saude dos Estados, Distrito Federal ou
Municipios, observados os requisitos técnicos definidos em regulamento desses 6rgaos.

9. A licenga de funcionamento sanitario tem por base a Resolucdo da Diretoria Colegiada da Agéncia
Nacional de Vigilancia Sanitaria, a RDC n.° 153/2017, conjugada com a Instru¢do Normativa n°
16/2017 ANVISA.

10. A RDC n.° 153/2017 definiu o grau de risco sanitario das atividades sujeitas a vigilancia sanitéaria,
enquanto a IN n° 16/2016 da ANVISA traz a lista de Classificagdo Nacional de Atividades
Economicas — CNAE de atividades econdmicas sujeitas a vigilancia sanitaria por grau de risco e
dependente de informacao para fins de licenciamento sanitario.

11. Dessa forma, solicitar a apresentacdo da Licenca de Funcionamento Sanitdrio ou Cadastro Sanitario no
momento da qualificagdo técnica possui respaldo legal, uma vez que essas atividades ndo podem ser
realizadas sem o devido licenciamento na autarquia competente.
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12. Além disso, a necessidade de tal exigéncia constar como qualificagdo técnica no edital, se da pelo fato
de que a seguranga e o bem estar dos pacientes também fazem parte da infinita gama de
responsabilidade dos fornecedores do mercado.

13. Assim, visando chamar a atencao destes fornecedores para a responsabilidade que lhes ¢ atribuida, sao
necessarias algumas providéncias para adequar o estabelecimento as normas de zoneamento urbano,
seguranga e vigilancia.

14. Isto porque, parte dessa seguranga e bem-estar esta relacionada as condigdes fisicas do
estabelecimento, como exemplo a citar, tem-se a emissdo do alvard sanitario para a execugao de
determinadas atividades pelas empresas, em especial as que atuam nos ramos de alimentacao e saude
pela vigilancia Sanitaria local.

15. Desse modo, ter o estabelecimento devidamente vistoriado e aprovado pela Vigilancia Sanitaria € o
aval que o empresario precisa para dar inicio em suas atividades, demonstrando assim possuir padrdes
minimos de organizacdo, higiene e cuidados no manuseio de suas mercadorias/produtos.

16. Portanto, caso a exigéncia em comento seja excluida do edital ou eventualmente transportada para o
topico de obrigagdes da contratada, a saude dos pacientes que se encontram em tratamento nas
unidades sob gestdo da Funda¢do Saude podera ser diretamente afetada pela ndo garantia da qualidade
[ fidedignidade do exame que serd realizado.

17. Com efeito, a avaliacdo técnica na fase prévia a assinatura da ata, em que se verifica se o licitante
reune condigdes para executar o contrato, € imprescindivel para que tal requisito ndo seja examinado
somente ao final, 0 que poderd acarretar enormes transtornos assistenciais, administrativos e
econdmicos.

18. Por todo o exposto, evidencia-se que a exigéncia de Licenca de Funcionamento Sanitario como
qualificacdo técnica ndo se mostra excessiva, uma vez que tem por objetivo evitar que empresas que
ndo estejam em dia com as obriga¢des impostas pela Vigilancia Sanitaria vengam o certame, podendo
retardar o procedimento ou até vir a causar grandes prejuizos a saide dos pacientes.

19. Insta ressaltar que, conforme acima demonstrado, a previsao de Licenca de Funcionamento Sanitario
como requisito de habilitacdo técnica estd de acordo com o disposto no artigo 37, inciso XXI, da
Constituicao Federal, que estabelece que somente serdo permitidas, nos processos licitatorios,
exigéncias de qualificacdo técnica e econdmica “indispensdveis a garantia do cumprimento das
obrigagdes”.

Justificativa para solicitacio de registro valido na ANVISA

20. A respeito da exigéncia de Registro na ANVISA, esta possui previsao legal especifica, sendo certo que
sua manuten¢ao no topico de Qualificagcdo Técnica do aludido certame se mostra imprescindivel para
resguardar a saude dos pacientes que serdo beneficiados com a contratagdo pretendida.

21. Vale mencionar que o registro ¢ o ato legal que reconhece a adequagdo de um produto a legislagao
sanitaria, que objetiva garantir a sua seguranca e eficacia para o uso que se propde, € sua concessao ¢
dada pela ANVISA, o que é respaldado pelo texto constitucional, pois compete ao Sistema Unico de
Satude (SUS) “controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substdncias de interesse para a saude”
e “executar agoes de vigilancia sanitaria” (art. 200, I e II da CF).

22. Trata-se de controle feito antes da comercializagdo, sendo utilizado no caso de produtos que possam
apresentar eventuais riscos a satde publica, como no caso dos itens constantes do objeto de
contrata¢do, uma vez que sao materiais médico-hospitalares.

23. O artigo 8° caput e paragrafo 1°, inciso VI da Lei 9.782 de 1999, que cria a ANVISA, corroboram esse
entendimento ao estabelecer que:

“Art. 8° Incumbe a Agéncia, respeitada a legislagdo em vigor, regulamentar, controlar e fiscalizar os
produtos e servigos que envolvam risco a saude publica.

§ 1° Consideram-se bens e produtos submetidos ao controle e fiscalizacdo sanitaria pela Agéncia:
VI - equipamentos e materiais médico-hospitalares, odontologicos e hemoterdpicos e de diagnostico
laboratorial e por imagem” (grifo nosso).

24. Para que os produtos sujeitos a vigilancia sanitaria sejam registrados, ¢ necessario atender aos critérios
estabelecidos em leis e a regulamentacao especifica estabelecida pela Agéncia. Tais critérios visam
minimizar eventuais riscos associados ao produto.
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25. A Lein® 5.991/73, nos incisos de seu artigo 4°, traz o conceito de medicamentos, insumos
farmacéuticos e correlatos, dispondo sobre o controle sanitario da comercializagao desses produtos.

26. Cabe a empresa fabricante ou importadora a responsabilidade pela qualidade e seguranca dos produtos
registrados junto a ANVISA, tendo como diretriz a Lei n°. 5.991/1973, a qual prescreve que correlato ¢
“a substdncia, produto, aparelho ou acessorio ndo enquadrado nos conceitos anteriores, cujo uso ou
aplicagado esteja ligado a defesa e proteg¢do da saude individual ou coletiva, a higiene pessoal ou de
ambientes, ou a fins diagndsticos e analiticos, os cosméticos e perfumes, e, ainda, os produtos
dietéticos, oticos, de acustica médica, odontologicos e veterinarios”.

27. Por sua vez, o artigo 1° da Lei n® 6.360/76 informa que os produtos definidos na Lei n® 5.991/73 ficam
sujeitos as normas de vigilancia sanitdria. Assim, qualquer produto considerado como correlato pela
legislagdo apontada, precisa de registro para ser fabricado e comercializado.

28. Nesse sentido, a teor do disposto no artigo 2° da Lei n° 6.360/76, somente poderdo extrair, produzir,
fabricar, transformar, sintetizar, purificar, fracionar, embalar, reembalar, importar, exportar, armazenar
ou expedir tais produtos as empresas para tal fim autorizadas pelo Ministério da Saude e cujos
estabelecimentos hajam sido licenciados pelo érgdo sanitario das Unidades Federativas em que se
localizem.

29. A regulamentacdo das condi¢des para o funcionamento de empresas sujeitas ao licenciamento
sanitario, ¢ o registro, controle e monitoramento, no ambito da vigilancia sanitaria, dos produtos de
que trata a Lei n® 6.360/76 ¢ dada pelo Decreto n® 8.077/2013, que, em seu artigo 2°, estabelece que o
exercicio de atividades relacionadas aos referidos produtos dependerd de autorizacdo da ANVISA e de
licenciamento dos estabelecimentos pelo 6rgao competente de saide dos Estados, Distrito Federal ou
Municipios, observados os requisitos técnicos definidos em regulamento desses 6rgaos.

30. Ademais, de acordo com o disposto no artigo 12 da Lei n® 6.360/76, nenhum dos produtos de que trata
esta lei, inclusive os importados, podem ser industrializados, expostos a venda ou entregues ao
consumo antes de registrados no Ministério da Saude, salvo excec¢des previstas nos artigos 24 e 25, §
1° da mesma lei.

31. No caso especifico dos insumos classificados como “correlatos”, de acordo com o artigo 4° da Lei n°
5.991/73 acima mencionada, o artigo 25 da Lei 6.360/76 preleciona que:

“Art. 25. Os aparelhos, instrumentos e acessorios usados em medicina, odontologia e atividades afins, bem
como nas de educagdo fisica, embelezamento ou corre¢do estética, somente poderdo ser fabricados, ou
importados, para entrega ao consumo e exposi¢do a venda, depois que o Ministério da Saude se pronunciar
sobre a obrigatoriedade ou ndo do registro.

§ 1°- Estardo dispensados do registro os aparelhos, instrumentos ou acessorios de que trata este artigo, que
figurem em relagoes para tal fim elaboradas pelo Ministério da Saude, ficando, porém, sujeitos, para os
demais efeitos desta Lei e de seu Regulamento, a regime de vigildncia sanitdria”.

32. O regulamento a que alude o § 1° do dispositivo acima mencionado ¢ a Resolugdo da Diretoria
Colegiada da Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitaria, RDC n.° 185/2001, que teve por objetivo
“atualizar os procedimentos para registro de produtos ‘correlatos’ de que trata a Lei n.° 6.360, de 23
de setembro de 1976 .

33. De acordo com o artigo 3° deste regramento alguns fabricantes ou importadores de produtos podem ser
dispensados de registro, desde que constem nos itens 2, 3 e 12 da parte 3 do Anexo da RDC n.° 185, de
06/11/2001 ou em relagdes elaboradas pela ANVISA.

34. Os materiais solicitados ndo constam expressamente em nenhum dos regramentos acima mencionados,
que excluem a necessidade de registro na ANVISA, pelo que se entende possivel a exigéncia do
registro na referida Autarquia com base nos dispositivos anteriormente mencionados.

35. Cabe ressaltar que, na esfera penal, o artigo 273, paragrafo 1°-B, inciso I, do Codigo Penal considera
crime hediondo importar, vender, expor a venda, ter em deposito para vender ou, de qualquer forma,
distribuir ou entregar a consumo o produto sem registro, quando exigivel, no 6rgdo de vigilancia
sanitaria competente. Fato que ndo pode ser desprezado pelo administrador publico responsavel pelo
fornecimento do medicamento em questdo, razdo pela qual ndo h4 falar que o seu ndo fornecimento
caracteriza ato ilegal ou de abuso de poder (STJ, j. 02.02.2012, RMS 35434/PR, 1°T, Relator Ministro
Benedito Gongalves).

36. Por todo o exposto, evidencia-se que a exigéncia registro valido na ANVISA na qualificacdo técnica
nao se mostra excessiva, uma vez que tem por objetivo evitar que licitantes que nao estejam em dia
com as obrigacdes impostas pela Vigilancia Sanitaria vengam o certame, podendo retardar o
procedimento ou até vir a causar grandes prejuizos a saude dos pacientes.
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37. Ademais, insta ressaltar que, conforme acima demonstrado, a exigéncia de registro valido na ANVISA

como requisito de habilitacao técnica esta de acordo com o disposto no artigo 37, inciso XXI, da
Constitui¢ao Federal, que estabelece que somente serdao permitidas, nos processos licitatorios,
exigéncias de qualificacdo técnica e econdmica “indispensdveis a garantia do cumprimento das
obrigacdes”.

Rio de Janeiro, 23 junho de 2021

Documento assinado eletronicamente por Wanessa Karolina Rosa da Rocha, Coordenagao de
Incorporacdo e Tecnologia, em 23/06/2021, as 17:51, conforme horario oficial de Brasilia, com
fundamento nos art. 212 e 222 do Decreto n? 46.730, de 9 de agosto de 2019.
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